
Generateur-Synthetiseur de frequence 

01 Hz a 2 MHz 




• UNE SEULE GAMME DE FREQUENCE : 

• PRECISION ET STAB! LITE : 

• AFFICHAGE NUMERIQUE : 

• PROGRAMMATION NUMERIQUE : 

• PURETE SPECTRALE : 

• NIVEAU DE SORTIE REGULE : 

• IMPEDANCES DE SORTIE : 

• NOMBREUX ACCESSOIRES : 

• TECHNOLOGIE : 

• COMPACT ET LEGER : 

adreb 


0,1 Hz a 2 MHz. 

2.10' 8 /24 H. 

8 chiffres significatifs, resolution 0,1 Hz 
Code DCB 1-2-4-8 logique positive. 
Raies harmoniques, —54 dB typique. 

1 mV a 3 V eff. ± 0,02 dB. 

0 £2, 50 £2, 75 £2 ou 600 £2. 

Afficheurs, program mateurs, 
Attenuateurs programmes. 

Circuits integres silicium. 

2 U, masse 10 Kg. 
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GENERALITES 


APPLICATIONS 


Le generateur synthetiseur ADRET, type CS 201 S, 
est une version simplifiee du modele CS 201. II com- 
porte essentiellement, 8 commutateurs decimaux, un 
reglage de niveau de sortie progressif et par attenua¬ 
tes, un clavier determinant des impedances internes 
de 0 12, 50 12, 75 12 ou 600 12, et un clavier : 
MARCHE/ARRET, NUM/EXT. (programmation) et 
REGUL (regulation) de 100 Hz a 2 MHz. 


Le CS 201 S est plus particulierement destine aux^ 
applications necessitant la generation de frequences 
stables et precises en mode CW, avec une bonne regu- 
lation du niveau de sortie. Par exemple : 

- TELEPHONE A COURANTS PORTEURS, 
-PILOTAGE D'EMETTEUR, 

- CONTROLES AUTOMATIQUES. 


OPTION SORTIE DECALEE : 

Le CS 201 S comporte un emplacement prevu pour recevoir un bloc complementaire, permettant de delivrer (sur une 
sortie speciale), la frequence synthetisee augmentee d'une valeur fixe comprise entre 1 et 20 MHz. Cette frequence 
peut ainsi etre utilisee comme frequence d'heterodynnage pour voltmetre selectif. 


PRINCIPE 



Le generateur ADRET type CS 201 S, comporte principalement une base de temps et 5 oscillateurs 
asservis en phase. Chaque oscillateur constitue un circuit de synthese, dont la frequence est fonction de la valeur 
codee correspondant au chiffre a elaborer. (voir figure 1). 


Le premier oscillateur asservi appele "millade", effectue la synthese des 3 chiffres de rang 10' 1 , 10° et 
10 1 (Hz); il delivre alors une frequence FI variable de 2 MHz a 2,0999 MHz. 


Le deuxieme oscillateur asservi appele "decade" effectue I'operation FI/10 et ajoute son propre incre¬ 
ment de frequence de rang 10 2 (Hz), donnant ainsi F2 variable de 2 MHz a 2,09999 MHz. Les deux autres oscilla¬ 
teurs operent de meme et delivrent chacun F3 = 2 MHz a 2,099999 MHz et F4 = 2 MHz 2,099999,9 MHz. La fre¬ 
quence F4 esttransmiseau circuit inverseurde spectre qui effectue un decalage de frequence a partir d'une frequence 
de reference 9 MHz,ce qui donne F5 variable de 7 MHz a 6,9 MHz, en fonction des valeurs codees commandant les 
4 oscillateurs asservis. 


Le cinquieme oscillateur asservi appele "vingtade", elabore les chiffres de rangs 10 5 et 10 6 (Hz), il delivre 
F6 variable de 7 MHz a 8,9 MHz. L'ensemble DEMODULATEUR/AMPLI effectue le battement soustractif F6 — F5 
etfournit la frequence synthetisee F7. Apres filtrage, le signal ainsi elabore, est disponible sur la sortie Dl RECTE, et 
apres attenuation, sur la sortie ATTENUEE. 


Au niveau du demodulateur/ampli, un circuit de regulation peut etre mis en service; dans ce cas, le niveau 
du signal de sortie est maintenu rigoureusement constant de 100 Hz a 2 MHz. 


La synthese iterative de frequence correspond done a une suite d'operations purement arithmetiques de 
divisionset de melanges successes. Chaque frequence discrete possedant la precision et la stabilite du pilote a quartz 1 
incorpore. 




























































CARACTERISTIQUES 



GAMME DE FREQUENCE : 

— 0,1 Hz a 1 999 999,9 Hz : resolution 0,1 Hz. 

— Affichage numerique 8 chiffres. 


STABILITE EN FREQUENCE : 

— Pifote a quartz incorpore et thermostate a chauf- 
fage raptde : 1.10' 7 en 5 mn. 

Stabilite : 1.1 O' 7 /24 h. a la mise en service 
* Stability : 2.10'® /24 h. a la mise en service 
5.10" 9 /24 h. apres 3 mois de fonctionnement 

— Pilotage exterieur : par etalon exterieur 5 MHz 
niveau 200 mV a 1 V eff. sur 1 K£2. 


NIVEAUX DE SORTIE : 

— Sortie principale : f.e.m. 1 mV a 3 V eff. 
Impedance interne : 50 £2, 75 £2 ou 600 £2 

selection par clavier. 

Attenuateur : 3 touches —10, —20, —20 dB. 

— vernier 0 a — 10 dB. 

Precision de I'attenuateur : ± 0,5 dB. 

— Sortie auxiliaire : f.e.m. 0,4 V a 3 V eff. 

(charge minimum 50 £2). 
reglage : par bouton progressif. 
impedance interne : < 1 £2. 


CONSTANCE DU NIVEAU DE SORTIE : 

•i— avec regulation, de 100 Hz a 2 MHz : + 0,02 dB 
sans regulation, de 0,1 Hz a 2 MHz : ± 0,5 dB. 

— en fonction du temps : < 2.10" 4 par heure, apres 3 
heures de fonctionnement. 


OPTION, FREQUENCES DE DECALAGE : 

Frequence de decalage : de 1 a 20 MHz, au choix de 
I'utilisateur. 

Niveau de sortie : 600 mV sur 50 £2 adaptes. 

* Seulement sur option 


PURETE SPECTRALE: 

Bruit de phase : niveau de bruit rapporte a la porteuse 
mesure dans une bande de 1 Hz a : 

100 Hz-de la porteuse < — 90 dB, 

300 Hz de la porteuse < — 95 dB; 

1000 Hz de la porteuse < — 100 dB. 

Composantes non harmoniques : < — 70 dB. 
Composantes laterales : < — 70 dB. 

Composantes harmoniques : < — 50 dB. typique. 

vt - 54 dB. 


PROGRAMMATION NUMERIQUE DE LA 
FREQUENCE: 

8 chiffres codes en DCB 1-2-4-8. 

Niveau logique "0” : — 1 V a + 0,5 V 
Niveau logique "1" : + 4,5 V a + 7,5 V 
Impedance d'entree : 4700 £2+20 % 

Temps d'acquisition : 5 mS jusqu'au chiffre 100 Hz. 

50 mS pour les 3 chiffres les 
moins signif icatifs. 


ALIMENTATION : 

Tension : 115 V - 127 V - 220 V eff. 
Frequence : de 50 Hz a 400 Hz. 
Consommation : 35 VA. 


DIMENSIONS : 

Hauteur : 88 mm - 2 U. 

Largeur : 440 mm 

Profondeur hors tout: 340 mm. 
Adaptation Rack standard 19”. 

Masse : 10 kg. 

ENVIRONNEMENT : 

Fonctionnement : 0 a + 50° C. 
Stockage : — 20° C a + 70° C. 


PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES 

Ces peripheriques et accessoires permettent d'accrortre les possibilities du generateur CS 201 S. 11spermettent ainsi 
de constituer des bancs de mesures automatiques ou semi-automatiques. 

Pour plus de renseignements lesconcernant, voir nosfiches techniques 09 (PER I PH ERIQUES) et 08 (ACCESSOIRES) 
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PERIPHERIQUES : 
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AFFICHEUR 221 : presente sur chiffres lumineux !a 
frequence synthetisee, soft en mode local, soit en pro- 
grammation exterieure. 

PROGRAMMATEUR 221 : permet la selection de 8 fre¬ 
quences prereglees, qui sont ensuite mises en service, 
soit par touches situees sur le programmateur, soit par 
I'intermediaire d'un CADENCEUR ADRET, type 402 
(selection automatique), soit par commutation exte¬ 
rieure. 

PROGRAMMATEUR 211 A : associe a FATTEN UA- 
TEUR PROGRAMME AP. 401, permet Elaboration des 
8 frequences sous des niveaux differents. (Impedance 
50 uniquement). 



1/1RIG-M 291 : permet la programmation des frequences necessaires, au controle et a I'etalonnage des equipements 
d'enregistrement et de lecture de bandes magnetiques, operant conformement au standard 1RIG. II comporte 
7 canaux en rapport d'octaves, delivrant chacun 21 frequences discretes reparties de 5 % en 5% de 0,5 a 1,5 
fois la frequence centrale. 

2/IRIG-T 290 : permet la programmation des frequences necessaires, au controle et a I'etalonnage des equipements 
de telemesure FM-FM, operant conformement au standard I RIG, en deviation proportionnelle et constante. A 
chaque canal et a chaque type de deviation correspondent 5 valeurs, soit 259 frequences discretes. | 

3/FORM EUR D'IMPULSIONS 293: delivre des signaux carres ou des impulsions de duree reglable de 50 nS a 50 mS 
a la frequence du CS 201 S et sur deux sorties complementaires (niveau DTL/TTL). 

4/DIVISEUR DECIMAL 294 : delivre des signaux carres sur deux sorties complementaires (50 fi) leur frequence 
est celle du 201 S divisee par 10 (niveau DTL/TTL). 

5/CADENCEUR 402 : effectue la selection automatique a cadence reglable (0,15 Sa 5 S)/des 8 Valeurs program 
mees a partir des modeles 211 ou 211 A. 

6/GENERATEUR D'HARMONIQUE 292 : delivre des impulsions tres breves, possedant un spectre s'etendant 
jusqu'a 100 MHz. 
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Ces caracrtristiques sont suscept/bies d'etre mod if tees sans preavis 























